
ANALÜÜSIAKT  TA24000338 - Basseinivesi

Tellija: SA Kuremaa Elamuskeskus
Lossi tn 1
48445 Kuremaa alevik
Jõgeva vald
Jõgeva maakond

Proovivõtjad: Helm, Merle, SA Kuremaa Elamuskeskus
Proovivõtuaeg: 25.01.2024 10:00
Laborisse tulek: 25.01.2024 15:35
Analüüsi lõpp: 29.01.2024 09:58
Proovivõtukoha valdaja: SA Kuremaa Elamuskeskus
Proovivõtukoht: Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa ujula basseinist vee- ja võrgu analüüsid, SPA

ringvool 32C
Proovi märgistus: 144, 151, 226

Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
Ammoonium (NH4+) EVS-EN ISO 11732 0,021 mg/l 0,5
Hägusus EVS-EN ISO 7027-1  < 0,5 NHÜ 2,0
Seotud kloor üle 31°C EVS-EN ISO 7393-2 0,17 mg/l 0,5
Keemiline hapnikutarve (KHTMn)
(oksüdeeritavus) 

SFS 3036  < 1 mg/l 3,0 võrra
suurem kui
veevõrgust
võetaval veel

pH ISO 10523 7,3 6,5..9,5
Vaba kloor EVS-EN ISO 7393-2 0,05 mg/l 0,5-1,5
Värvus EVS-EN ISO 7887,

osa C
 < 5 mg/l Pt 15

     Basseinivee tervisekaitsenõuded ja piirsisaldused on esitatud Vabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määruses nr 80

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann 29.01.2024
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analüüsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt võetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
 

 

EAK poolt akrediteeritud katselabor L008.
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ANALÜÜSIAKT  TA24000338 - Basseinivesi

Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
Nitraat (NO3-) SFS 5752 38 mg/l 20 võrra

suurem kui
veevõrgust
võetaval veel

Coli-laadsed bakterid EVS-EN ISO 9308-2 0 arv/100
ml

0

Enterokokid EVS-EN ISO 7899-2 0 arv/100
ml

10

Kolooniate arv 37°C EVS-EN ISO 6222 31 arv/1 ml 100
Pseudomonas aeruginosa ISO 16266-2 0 arv/100

ml
0

Staphylococcus aureus EVS-EN ISO 6888-1 0 arv/100
ml

10

     Basseinivee tervisekaitsenõuded ja piirsisaldused on esitatud Vabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määruses nr 80

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann 29.01.2024
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analüüsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt võetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
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